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1、 ★测试速度：≥200T/H，样本随到随测。
2、 首个报告结果： ≤ 18分钟。
3、 试剂位：≥20个，试剂盒可实现不停机加载功能。
4、 样本位：≥50个，可以连续添加样本。
5、 采样针：钢针加样，具备自动液面探测、凝块探测、碰撞探测、随量跟踪功能、自动清洗等功能。
6、 混匀方式：非接触式偏心漩涡混匀，快速实现最佳分离效果。
7、 样本处理模式：具有门急诊优先、样本重测功能。
8、 反应杯：采用一次性反应杯，可随时添加。
9、 校准品：试剂自带校准品。
10、 “#”检测项目：具有1.甲状腺功能、2.性激素、3.肿瘤标记物、4.传染病8项、5.心肌标志物、6.炎症3项（降钙素原、白介素6、SAA)、7.自身免疫ANA抗体谱、8.优生8项、9.贫血三项（铁蛋白、叶酸、维生素B12）、10生长激素测定等检测项目，需提供注册证证明。（每缺少一项扣1分）
11、 “#”检测项目：具备心肌及自免肝可拓展项目：1.超敏肌钙蛋白T、2.抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体、3.N末端脑利钠肽前体、4.B型脑利钠肽需提供注册证证明。（每缺少一项扣2.5分）
12、 试剂信息识别：识别试剂信息，瞬间完成。
13、 试剂：提供专机专用试剂证明，加盖厂家公章。
14、 ★免费提供仪器运行除试剂外所有辅助耗材（如清洗液、加样杯、枪头、底物液等），所有仪器相关试剂耗材报价单必须如实提供，附在招标文件后，否则视为免费提供使用。
15、 操作系统：触摸屏操作，能与医院LIS系统连接进行双通。
16、 台式机占地面积：≤ 1.0㎡
17、 使用年限：仪器整机使用期限≥10年

附件2计分权值及评分内容：
2.1计分权值
	具体项目
	分值

	投标报价（A1）
	30

	技术评审（A2）
	52

	商务评审（A3）
	18

	A1+A2+A3=100分



2.2评标办法
	类别
	计分因素
	分值
	评分标准
	评分

	价格
部分（A1）
	投标报价
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
仪器投标报价得分：仪器报价6000元以内得5分，6000-7000元得4分，7000-8000得3分，8000-9000得2分，9000-10000得1分，1万以上不得分

  试剂投标报价得分(每人份)=(评标基准价／投标报价)×25分
（试剂种类为：BNP、PCT、白介素，肌钙蛋白I；试剂报价不能超过二级医院收费的30%。）

        
	

	技术部分（A2）
	对招标文件的响应程度
	50分
	招标文件的要求共项(“#”参数2项, 一般参数项15项），投标设备完全满足计50分，每负偏离 第10条“#”参数1小项扣1分，每偏离第11条“#”参数1小项扣2.5分，每偏离一般参数一项扣2分。

	

	
	

	2分
	产品配置表按照招标文件的参数要求逐条列出所投产品对应条件和参数，并需经制造商盖章确认，同时注明响应与偏离。不按要求列出的，计0分；投标文件技术参数完全照抄招标文件原文的，计0分。
	

	商务部分（A3）
	售后服务
	10分
	整机保修一年不得分，每增加一年得1分，满分10分。
	

	
	财务状况
	5分
	提供完整的2020-2023任意年度的财务审计报告的记5分，未提供的记0分（审计报告未加盖单位公章的记0分）
	

	
	业绩证明
	3分
	同类品牌化学发光在湖南省二级及以上医院≥50家记3分，50家以下不得分，加盖公司公章。
	

	评标得分=A1 +A2 +……+An

	A1、A2……An分别为各项评分因素的汇总得分


“★”号参数为关键参数，一项不符合视为无效响应文件，每负偏离第10条“#”参数小项扣1分，每偏离第11条“#”参数小项扣2.5分，每偏离一般参数一项扣2分。评标小组认为供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交数据电文形式的说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为响应无效处理。
2.3确定中标候选人
评标小组对所有进入综合评审的投标人，根据其最终评审得分由高到低进行排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低顺序排列。总得分、投标报价、技术得分相同的，按照商务得分由高到低顺序排列。总得分、投标报价、技术得分、商务得分相同的，招标人自行确定排列顺序）。选取最终评审得分最高的投标人作为第一中标候选人，最终评审得分次高的为第二中标候选人，以此类推，本项目将确定排名第1的为中标人。

